INSTRUGOES DE USO
EXES

M Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards (Inactivated Pellet)

USO PRETENDIDO

Os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards devem ser usados como um material de controle
positivo, ndo viavel, externo, para avaliar o desempenho dos procedimentos do teste de amplificagéo
de acido nucleico (NAAT) que detectam os analitos no Anexo 1. Este produto ndo tem valor atribuido
qualitativo ou quantitativo. Estes materiais de controle ndo sao automatizados e nao devem ser usados
para triagem, monitoramento ou diagndstico. Estes controles ndo devem ser usados para qualquer
amostra ou populagéo de paciente especifica.

RESUMO E PRINCIPIOS

Os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards podem ser usados para monitorar o processo de extragao,
amplificagdo e deteccdo dos ensaios de testagem molecular que incluem os analitos no Anexo 1. O uso
rotineiro de controles de qualidade monitora a variagéo dos testes, o desempenho lote a lote dos kits de
testagem, o desempenho do operador e auxiliam na identificagdo de erros aleatérios ou sistémicos.

COMPOSIGAO

Os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards consistem em 5 pellets liofilizados embalados
individualmente. Os analitos no Anexo 1 foram inativados usando tratamentos de irradiagao e calor.

Os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards s&o liofilizados em uma matriz compativel com PCR.
Os organismos sao preparados em uma solugao tamponada com materiais de origem vegetal e animal,
conservantes e estabilizantes. A solugéo ¢ liofilizada em um pellet pronto para o uso.

ADVERTENCIAS E PRECAUGOES

e Apenas para diagnostico in vitro.

e Apenas para uso profissional. Para uso por funcionarios treinados no uso do ensaio.

¢ Os pellets liofilizados inativos sdo apenas para uso unico. Uma vez hidratados, ndo congele para
reutilizar.

e N&o abra a bolsa de aluminio até que esteja pronta para uso.

e Embora este produto tenha sido inativado, ndo ha teste conhecido ou método de inativagéo que
possa garantir que este produto n&o transmitira infecgao. Este produto deve ser tratado como um
potencial risco bioldgico. Use equipamento de protegéo individual adequado. N&o pipete com a
boca. Nao fume, coma ou beba em areas em que haja manuseio de amostras. Desinfete quaisquer
respingos e descarte todos os materiais conforme os regulamentos nacionais e locais.

e Consulte a Ficha de Dados de Seguranga (Safety Data Sheet, SDS) para obter informagdes mais
detalhadas. A SDS pode ser encontrada no site da Microbiologics em www.microbiologics.com
ou entrando em contato com o Servigo de Atendimento ao Cliente através do e-mail
info@microbiologics.com.

¢ Estes produtos ndo contém quaisquer substancias perigosas listadas na norma 1272/2008/CE.

¢ Relate qualquer incidente grave que tenha ocorrido com relagéo ao dispositivo a Microbiologics e aos
orgéaos reguladores do local em que o usuario e/ou paciente estao estabelecidos.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

/H/ZS‘C Armazene os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards entre 2 °C e 25 °C na

2°C embalagem original até a data de validade indicada. Depois de abrir a bolsa de aluminio,
reidrate e use imediatamente. A estabilidade em uso do pellet reidratado a temperatura
ambiente (25 °C) é de 6 horas.
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Os Inactivated Helix Elite™ Molecular Standards ndo deverao ser usados se:
e Tiverem sido armazenados de modo inadequado

Houver evidéncias de exposicdo excessiva ao calor ou a umidade

Estiverem fora do prazo de validade

A embalagem estiver danificada

MATERIAIS NECESSARIOS, MAS NAO FORNECIDOS

Ensaio e kit de extragdo de acido nucleico

Instrumentagéo para detecgéo

Fluido/tampé&o de reidratagdo, como agua sem nuclease, solugéo salina tamponada com fosfato (PBS) ou meio de
transporte, conforme exigido pelo ensaio a ser realizado

Pipetas capazes de fornecer volumes de 0,5-1.000 pL

Pontas de pipeta com barreira de aerossol sem nuclease

Vortice

Microcentrifuga (opcional)

INSTRUCOES DE USO

1. Leia a bula, as instrugdes de uso ou o protocolo laboratorial do ensaio aplicavel. Algumas instrumentagdes e ensaios
séo equipados com configuragdes especiais de controle de qualidade (CQ). Nesses casos, pode ser necessario usar a
configuragéo especial ao usar conjuntos e painéis de CQ.

2.Rasgue a bolsa na marcagéo. Remova o frasco da bolsa e certifique-se de que o pellet esteja no fundo do frasco antes
de abrir.

3. Hidrate o pellet liofilizado em um frasco/tubo de fluido/tamp&o de hidratagdo recomendado pelo fabricante do ensaio.
a. Se nao estiver usando um fluido/tampéo de hidratagao fornecido pelo fabricante do ensaio, consulte a Tabela 1

abaixo para confirmar o volume da amostra, fatores extrinsecos conhecidos e substancias interferentes.

4. Tampe o frasco/tubo novamente e agite em voértice por 10 segundos em velocidade maxima para misturar.

5. Se uma centrifuga nao estiver disponivel, bata suavemente o frasco/tubo tampado em uma superficie rigida para coletar
o material do fundo do frasco/tubo.

a. Como alternativa, centrifugue brevemente para coletar quaisquer goticulas que estejam aderidas na tampa ou na
parte superior das paredes do frasco/tubo.

6. Use o volume apropriado para o ensaio que esta sendo realizado e siga os protocolos do laboratério ou as instru¢des
do fabricante para processar amostras.

7.Observacao: as diluicbes podem ser realizadas e usadas imediatamente. N&o € recomendado o armazenamento de
material diluido para uso posterior

Tabela 1: Volume da amostra

. = . ~ Volume minimo Tempo/formato de Fatores extrinsecos conhecidos
Fluido/tampao de hidratagao . ~ . A fyems F
de hidratagao mistura e substancias interferentes
Agua sem nuclease 100 pL Vértice por 10 segundos N/A
Solugdo salina tamponada com fosfato -
(phosphate-buffered saline, PBS) 100 pL Vértice por 10 segundos N/A
Meio de transporte 100 pL Vértice por 10 segundos N/A

*Qutros volumes podem ser adequados para o ensaio escolhido

LIMITAGOES

¢ Estes produtos sdo materiais de controle ndo submetidos a ensaio. Eles podem n&o ser adequados para uso com todos
os kits e procedimentos, ja que nem todos os instrumentos e ensaios sédo compativeis com controles multialvo. O cliente é
responsavel por verificar o desempenho deste produto com sua instrumentagéo e ensaio(s) escolhido(s). Como fabricante
terceirizado de controles, a Microbiologics fornece controles de qualidade que proporcionam uma avaliagdo de desempenho
independente e imparcial de qualquer instrumento ou método. Embora n&o se pretenda substituir os materiais de controle
disponibilizados pelo fornecedor do ensaio/instrumento, materiais de controle externos devem ser considerados.

e As concentragdes-alvo de cada analito sdo especificas para o método e procedimentos de ensaio da Microbiologics.
Esses organismos estéo intactos, inviaveis e podem ser usados com qualquer teste ou ensaio baseado em PCR.
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A Microbiologics garante que cada acido nucleico esteja presente e possa ser amplificado, mas ndo garante
concentragdes especificas de analito. Cada laboratério deve estabelecer o préprio intervalo de valores aceitaveis em
seu sistema de ensaio por programa/procedimento de qualidade interno. A reatividade do acido nucleico, que pode
variar ao longo do tempo, depende da instrumentagdo, do método de ensaio, dos procedimentos, da calibragdo ou do
técnico do laboratério. Os controles moleculares da Microbiologics ndo séo calibradores e ndo devem ser usados para

calibragé@o de ensaio ou como material de referéncia absoluta.

ESTADO MICROBIOLOGICO

Estes produtos foram preparados usando métodos de inativagdo adequados. Embora tenham sido testados quanto a
inocuidade, sdo recomendadas precaugdes laboratoriais universais, e o material deve ser tratado como se fosse uma

amostra viavel.

LISTA DE SIMBOLOS
[EC[REP) Eﬁ%rssEe;tj;:ieaautorizado na Comunidade Europeia/ \Iﬂfgositivo médico para diagndstico in
Cadigo de lote (lote) M Fabricante
Riscos biolégicos [conTroL]-| Controle negativo
Numero do catalogo [conTROL]+| Controle positivo
Cuidado Quantidade
Marcagédo CE |CH[REP] Representante autorizado na Suiga

SOOBdE AP

Consulte as instrugdes de uso ou as instrugdes de
uso eletronicas

Contém o suficiente para <n> testes

Dispositivo para testes realizados perto do paciente

Nao reutilizar

Nao utilizar se a embalagem estiver danificada e
consultar as instrugdes de uso

Risco para a saude

Consulte os rétulos dos produtos para saber mais sobre quais simbolos séo aplicaveis.

Numero de telefone

Limite de temperatura

Marca de avaliagéo de conformidade do
Reino Unido

Responsavel no Reino Unido

Usar até

Agua; Fluido
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AVISO AOS COMPRADORES

A compra destes produtos permite que o comprador os utilize para fins de pesquisa e controle de qualidade. Nenhuma
patente geral ou outra licenga de qualquer tipo além desse direito especifico de uso de compra é concedida por meio deste.
Nenhum outro direito &€ concedido expressamente, por implicagdo ou por preclusdo a quaisquer outras patentes. Além
disso, nenhum direito de revenda é conferido com a compra destes produtos.

A logomarca da Microbiologics € uma marca registrada da Microbiologics, Inc.

SITE

Visite nosso site www.microbiologics.com, para obter informagdes técnicas atuais e sobre a disponibilidade do produto.

ASSISTENCIA

Microbiologics, Inc.

[EC]REP] Medimark® Europe Sarl.

200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 EUA

www.microbiologics.com

11 rue Emile Zola. BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2. Franca
Tel: +33 (0)4 76 86 43 22

Fax: +33 (0)4 76 17 19 82

Servigo de atendimento ao cliente E-mail: info@medimark-europe.com

Tel: +1 320-253-7400
Ligacao gratuita (nos EUA): +1 800-599-2847

E-mail: info@microbiologics.com

International Associates Limited
Centrum House, 38 Queen Street,
Glasgow, Lanarkshire, G1 3DX, Reino Unido

UKRP@ia-uk.com
Suporte técnico

Tel: +1 320-229-7045
Ligacao gratuita (nos EUA): +1 866-286-6691

E-mail: techsupport@microbiologics.com

[CH]REP] Decomplix AG
Freiburgstrasse 3, 3010

Bern, Suica

Copias extras da bula deste produto podem ser obtidas através do site www.microbiologics.com ou pelo
e-mail info@microbiologics.com
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é HELIX|ELITE"

? MOLECULAR STANDARDS

INSTRUGOES ILUSTRADAS

Leia a bula, as instrugdes de uso ou o
protocolo laboratorial do ensaio
aplicavel. Algumas instrumentagdes e
ensaios sao equipados com
configuragdes especiais de controle de
qualidade (CQ). Nesses casos, pode ser
necessario usar a configuracéo especial
ao usar conjuntos e painéis de CQ.

Rasgue a bolsa na marcagéo.
Remova o frasco da bolsa e

certifique-se de que o pellet esteja
no fundo do frasco antes de abrir.

Hidrate o pellet liofilizado em um frasco/tubo de
fluido/tampéao de hidratagéo recomendado pelo
fabricante do ensaio.

Se nao estiver usando um fluido/tampéo de hidratagéo
fornecido pelo fabricante do ensaio, consulte a Tabela 1

para confirmar o volume da amostra, fatores extrinsecos
conhecidos e substancias interferentes.

Tampe o frasco/tubo novamente e agite
em vdrtice por 10 segundos em velocidade
maxima para misturar.

\@1

Se uma centrifuga néo estiver disponivel, bata
suavemente o frasco/tubo tampado em uma
superficie rigida para coletar o material do fundo do
frasco/tubo.

Como alternativa, centrifugue brevemente para
coletar quaisquer goticulas que estejam aderidas na
tampa ou na parte superior das paredes do
frasco/tubo.

Use o volume apropriado para o ensaio que esta A
sendo realizado e siga os protocolos do laboratério ou
as instrugdes do fabricante para processar amostras. 4

Observacao: as diluicdes podem ser
realizadas e usadas imediatamente.
Né&o é recomendado o
armazenamento de material diluido
para uso posterior.
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HISTORICO DE REVISAO

Histérico de publicagao

Revisao

Data

Descrigao da alteragao

2024-04-19

Langamento inicial para IVDR

ANEXO 1: RESUMO DE ANALITOS

N.° do item | Nome do item Analitos Método de inativacao
HEO0034N Inactivated Chlamydia pneumoniae | Chlamydia pneumoniae, Strain CWL-029 Irradiagéo
HEOO035N Inactivated Chlamydia trachomatis | Chlamydia trachomatis, Strain LGV-2-434 | Irradiacao
HEoo3gN | Mmactivated Cytomegalovirus Cytomegalovirus, Strain AD-169 Irradiagio
Low Control
Inactivated Cytomegalovirus . . L
HEOO040N ) Cytomegalovirus, Strain AD-169 Irradiagéo
High Control
HE0045N Ina.ctlva'ted Chlamydia trachomatis/ Chl'amyt'zl/a trachomatis, Strain LGV-2-434 Irradiagao, calor
Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) Neisseria gonorrhoeae

Microbiologics' *
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