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■ 포르말린 내 기생충 현탁액

용도 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
기생충 현탁액은 습식 마운트 현미경 검사 및/또는 기존의 염색 기법을 사용하여 표 1에 나와 있는 기생충의 
형태학적 특성을 시각적으로 평가하기 위해 정성적 또는 정량적 할당값 없이 생존 불가능한 외부 정도관리 
물질로서 사용합니다. 이러한 정도관리 물질은 자동화되지 않았으며, 스크리닝, 모니터링 또는 진단에 

사용하도록 고안되지 않았습니다. 이러한 정도관리 물질은 특정 환자 모집단 또는 표본을 위한 것이 아닙니다.

요약 및 설명 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
이러한 유형의 검체는 일반적으로 교육 목적으로 또는 특정 유기체를 식별하고 테스트하는 데 필요한 인원의 

숙련도를 테스트하는 데 사용됩니다. 

원리 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
이 제품은 유기체의 특성에 따라 다음 기법 중 하나 이상에서 사용합니다.

•	유기체의 형태학적 특성을 관찰하기 위한 습식 마운트 현미경 검사 

•	유기체의 착색 및 형태학적 특성을 관찰하기 위한 항산성 염색

구성 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	기생충(기생충 현탁액 목록은 표 1 참조)
•	배설물 

•	포르말린 용액, 중성 완충, 10%

표 1: 기생충 현탁액

카탈로그 번호 설명

FP01 Parasite Suspensions Giardia lamblia

FP02 Parasite Suspensions Cryptosporidium species

FP03 Parasite Suspensions Diphyllobothrium latum

FP04 Parasite Suspensions Taenia species

FP05 Parasite Suspensions Ascaris lumbricoides 

FP06 Parasite Suspensions Strongyloides stercoralis

FP08 Parasite Suspensions Trichuris trichiura

FP09 Parasite Suspensions Iodamoeba buetschlii

FP10 Parasite Suspensions Necator americanus

FP11 Parasite Suspensions Hymenolepis nana

FP12 Parasite Suspensions Endolimax nana

FP13 Parasite Suspensions Entamoeba coli

사용 지침
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경고 및 예방 조치 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
위험. 삼키면 유독함. 흡입하면 유독함. 잠재적 암 위험. 

•	체외 진단용으로만 사용하십시오. 
•	전문적인 용도로만 사용하십시오. 장치 사용에 대해 교육받은 직원이 사용합니다.
•	제공된 현탁액의 각 액적은 한 번만 사용할 수 있습니다. 재사용하거나 동결하지 마십시오.
•	제품에는 중합효소 연쇄반응(PCR) 실험에 대해 알려진 간섭 물질인 포르말린이 포함되어 있습니다.
•	모든 Microbiologics 제품 및 포장에는 라텍스가 없습니다. 
•	 Microbiologics 웹사이트(www.microbiologics.com)에 있는 안전 데이터 시트에서 완전한 예방 조치 및 안전 지침을 

참조하십시오.
•	모든 안전 예방 조치를 읽고 이해할 때까지 취급하지 마십시오. 
•	필요에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. 보호 장갑/보호복/눈 보호 장비/얼굴 보호 장비를 착용하십시오. 
•	삼킨 경우: 즉시 독극물 센터 또는 주치의/의사에게 전화하십시오. 입 안을 헹구십시오. 
•	노출되었거나 우려되는 경우: 의학적 조언/치료를 받으십시오. 
•	피부 자극을 일으킵니다. 취급 후에는 손을 깨끗하게 씻으십시오. 
•	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. 
•	장기 손상을 일으킬 수 있습니다. 
•	오염된 작업복을 작업 영역 밖으로 가져가서는 안 됩니다. 
•	눈에 심각한 자극을 일으킵니다. 눈에 들어간 경우, 몇 분간 물로 조심스럽게 씻어냅니다. 콘택트 렌즈를 뺍니다(렌즈를 

착용 중이며 이를 쉽게 뺄 수 있는 경우). 계속해서 씻어냅니다. 눈의 자극이 지속되면 의료적 조치를 취하거나 진료를 
받으십시오.

•	호흡기에 자극을 일으킬 수 있습니다. 먼지/매연/가스/연무/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오. 환기가 잘되는 
곳에서만 사용하십시오. 

•	이 제품을 사용할 때 먹거나 마시거나 흡연하지 마십시오. 
•	이러한 현탁액에는 고정된, 생존할 수 없는 유기체가 포함되어 있지만, 안전을 위해 모든 직원은 생물학적 위험 물질이 

포함된 것처럼 취급해야 합니다. 
•	실험실은 생물학적 위험 물질을 수용, 처리, 유지, 보관 및 폐기할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 합니다. 
•	해당 장치와 관련하여 발생한 중대한 사건은 Microbiologics와 사용자 및/또는 환자가 설정된 현지 규제 당당자에게 

보고하십시오.

필요하지만 제공되지 않는 물질 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	타이머 
•	이동용 피펫 
•	 SOP 또는 사용 중인 키트에 따라 지정된 기타 물질

사용 지침 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
이러한 검체는 습식 마운트 및 항산성 염색에 사용할 수 있습니다. 

모든 절차에 대해 다음을 따르십시오. 
1.	강하게 흔들거나 교반(vortex)하여 현탁액을 철저히 혼합하십시오. 
2.	테스트 절차에 사용하기 전에 5–10분 동안 현탁액을 침전시키십시오. 
3.	피펫을 조심스럽게 바이알 바닥에 집어넣고 시험용으로 액적 한 방울을 빼십시오. 이 액적 방울은 전통적인 염색 또는 

습식 마운트 현미경 검사에 즉시 사용해야 합니다. 시험 절차는 실험실 SOP나 염색제 또는 키트 제조업체 지침을 

참조하십시오.

보관 및 만료일 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
�기생충 현탁액은 15°C~30°C에서 보관해야 합니다. 동결하지 말고 환기가 잘 되는 곳에 
보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 잠긴 상태로 보관하십시오. 이 제품의 유효 기간은 
제조일로부터 2년입니다. 이러한 조건에서 보관할 때, 바이알 개봉 후 현탁액의 안정 기간은 
제조일로부터 2년입니다.

기생충 현탁액은 다음과 같은 경우 사용해서는 안 됩니다. 
•	부적절하게 보관한 경우
•	과도한 열에 노출되었거나 용기가 손상되었다는 증거가 있는 경우
•	유효 기간이 만료된 경우 
•	패키지가 손상된 경우.

이 제품의 폐기에 대한 주 및 현지 규정을 준수하십시오.

정도관리 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
정도관리 요구 사항에 대해서는 실험실 SOP 또는 제조업체 지침을 참조하십시오. 

15

30
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참고문헌 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Ash, L. R., & Orihel, T. C. (1984). Atlas of human parasitology (2nd ed.). American Society of Clinical Pathologists. 
•	 Garcia, L.S.(2009). A Practical Guide to Diagnostic Parasitology. American Society of Microbiology.

웹사이트 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
최신 기술 정보 및 제품 유효성을 확인하려면 당사의 웹사이트를 방문하십시오. 
www.microbiologics.com

주요 기호 

느낌표 재사용 금지

유럽 공동체의 공인 대리인
포장이 손상된 경우 사용하지 말고 사용 
지침을 참조하십시오. 

배치 코드(로트) 건강 유해 물질

생물학적 위험 체외 진단용 의료 기기

카탈로그 번호 제조업체

주의 온도 제한

CE 마크 사용 기한

사용 지침 참조 또는 전자 사용 지침 참조 영영국 적합성 평가 마크

EU 공인 대리인 영국 책임자

스위스 공인 대리인

해당되는 기호는 제품 라벨을 참조하십시오.

제한 사항 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
정도관리 물질은 분석되지 않고, 할당된 값이 없으며, 일부 키트 및 절차와 함께 사용하기에 적합하지 않을 수 있습니다. 고객은 

선택한 장비 및 분석을 통해 이 제품의 성능을 검증할 책임이 있습니다. 검체 세부 정보는 키트 제조업체 지침을 참조하십시오. 

미생물 상태 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
이 검체에는 고정되고 생존할 수 없는 유기체가 포함되어 있습니다.

연락처 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
www.microbiologics.com

고객 서비스

전화: +1.320.253.7400
미국 수신자 부담 번호: +1.800.599.2847 

이메일: info@microbiologics.com

기술 지원

전화: +1.320.229.7045
미국 수신자 부담 번호: +1.866.286.6691
이메일: techsupport@microbiologics.com

MediMark® Europe
11 rue Emile Zola
38100 Grenoble, 프랑스

전화번호: +33 (0)4 76 86 43 22
팩스: +33 (0)4 76 17 19 82
이메일: info@medimark-europe.com
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삽화 설명 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

3
피펫을 조심스럽게 바이알 바닥에 
집어넣고 시험용으로 액적 한 방울을 
빼십시오. 이 액적 방울은 전통적인 
염색 또는 습식 마운트 현미경 검사에 
즉시 사용해야 합니다. 시험 절차는 
실험실 SOP나 염색제 또는 키트 
제조업체 지침을 참조하십시오.

2

1
강하게 흔들거나 교반(vortex)하여 
현탁액을 철저히 혼합하십시오. 

테스트 절차에 사용하기 
전에 5–10분 동안 현탁액을 
침전시키십시오. 

0:0500
타이머

시간 분 초

시작/중지

메모리지우기
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개정 이력 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

출판 이력

개정판 날짜 변경 사항 설명

H 2022-08-23

"용도" 섹션의 장황한 설명을 수정했고, "EU 경고 및 주의사항"에 내용을 추가했고, 
"주요 기호"에 '생물학적 위험' 및 '포장이 손상된 경우 사용하지 말고 사용 지침을 
참조하십시오' 기호를 추가했고, "주요 기호"의 기호 설명을 업데이트했고, 주요 
기호를 알파벳 순서로 정렬했고, 개정 이력 표를 추가했습니다. "원리" 섹션에서 
“항원 검출을 위한 면역분석법”을 삭제했습니다. "경고 및 예방 조치" 섹션에 
“장치 사용에 대해 교육받은 직원이 사용합니다”를 추가했습니다. "경고 및 
주의사항" 섹션에서 “이 제품에는 1272/2008/EC에 명시된 유해 물질이 함유되어 
있지 않습니다”를 삭제했습니다. "보관 및 만료일" 섹션에 “동결하지 말고”,  
“이러한 조건에서 보관할 때, 바이알 개봉 후 제품의 안정 기간은 제조일로부터  
2년입니다”, “포장이 손상된 경우 사용해서는 안 됩니다”를 추가했습니다. "
제한 사항" 섹션에서 장황한 설명을 수정했습니다. "경고 및 예방 조치" 섹션에 
일회용 관련 설명을 추가했고, "혼합 지침" 섹션을 삭제했고, "보관 및 만료일" 
섹션을 수정했고, "사용 지침" 섹션 3단계를 수정했고, 섹션의 순서/레이아웃을 
조정했고, "주요 기호"에 "재사용 금지" 기호를 추가했습니다.

I 2025-09 참고문헌 섹션 업데이트, MediMark® 주소 업데이트, EC Rep 기호를 EU Rep으로 
교체, 보증 정보 삭제, GHS 기호 업데이트, UKCA 기호와 UK Rep, CH Rep 추가.


