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■ HE0061S SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets)

UTILISATION PRÉVUE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) est destiné à être utilisé comme 
matériel témoin externe positif non viable pour évaluer la performance des procédures de test 
d’amplification des acides nucléiques (NAAT) qui détectent les analytes dans le tableau 1. Ce produit 
n’a pas de valeur qualitative ou quantitative attribuée. Ce produit de contrôle n’est pas automatisé et 
n’est pas conçu pour être utilisé à des fins de dépistage, de surveillance ou de diagnostic. Ce contrôle 
n’est pas destiné à une population ni à un échantillon de patients spécifique. 

RÉSUMÉ ET PRINCIPES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) peut être utilisé pour surveiller 
le processus d’extraction, d’amplification et de détection des tests moléculaires qui incluent les analytes 
du tableau 1. L’utilisation systématique des contrôles de qualité permet de surveiller la variation en 
matière de tests, la performance des trousses de test d’un lot à l’autre, le rendement des opérateurs 
et aide à détecter les erreurs aléatoires ou systémiques. 

COMPOSITION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) consiste en 1 flacon d’ARN 
synthétique séché (jusqu’à 100 réactions) et 1 flacon d’eau moléculaire.

Le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) est séché dans un flacon avec 
un agent de conservation stabilisateur breveté compatible avec la PCR. La solution est séchée pour 
obtenir une pastille prête à l’emploi.

Tableau 1 : Contenu du SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) 

*Tous les analytes sont ajoutés à une concentration de 1,1 x 106 copies par pastille.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Pour usage diagnostique in vitro uniquement.
•	 Réservé à un usage professionnel. Doit être utilisé par un personnel formé à l’utilisation du test. 
•	 N’ouvrez pas pas le sachet en aluminium tant que le produit n’est pas prêt à être utilisé.
•	 Ce produit doit être traité comme un risque biologique potentiel et être manipulé en utilisant 

les précautions de laboratoire universelles. Portez l’équipement de protection individuel adapté. 
Ne pipetez pas par la bouche. Il est interdit de fumer, manger ou boire dans les zones où les 
spécimens sont manipulés. Désinfectez tout produit renversé et éliminez tous les matériaux 
conformément aux réglementations nationales et locales.

•	 Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique. Cette fiche est accessible 
sur le site Web de Microbiologics (www.microbiologics.com) ou en communiquant avec le service 
d’assistance technique au 320.229.7045 ou au 1.866.286.6691 (numéro sans frais aux États-Unis). 

•	 Ce produit ne contient aucune substance dangereuse répertoriée dans la directive 67/548/CEE 
ou dans la directive 1272/2008/CE.

•	 Ce produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
•	 Signalez tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif à Microbiologics et aux autorités 

réglementaires locales dans lesquelles l’utilisateur et/ou le patient est établi.

MODE D’EMPLOI

Analytes*

Région génomique Cibles

N (nucléopcapside) Région génomique complète pour le gène

E (enveloppe) Région génomique complète pour le gène

RdRP 5 cibles dont IP2 et IP4

S (spicule) Orf1b, Pancorona et autres cibles
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MATÉRIEL REQUIS, MAIS NON FOURNI ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Instruments nécessaires pour la détection
•	 Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml
•	 Pipettes avec la capacité d’administrer des volumes de 0,5 à 1000 μl
•	 Embouts de pipette avec barrière contre les aérosols et sans nucléase
•	 Microcentrifugeuse

MODE D’EMPLOI ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A. Réhydratation 
Les instructions suivantes décrivent comment manipuler les standards moléculaires pour obtenir environ 100 réactions 
de contrôle positif. Le produit final dans ces instructions est des tubes de réserve concentrés qui sont stockés jusqu’à 
ce qu’ils soient dilués pour être utilisés comme contrôles positifs dans les essais moléculaires. 

1. Ouvrez le sachet en aluminium et centrifugez le flacon avant d’ouvrir le flacon pour éviter la perte du produit séché. 
2. Ajoutez 55 µl de l’eau moléculaire fournie dans la fiole. 
3. Incubez le flacon à 2 °C à 8 °C pendant 15 minutes pour permettre une réhydratation complète. 
4. Mélangez le produit hydraté en pipettant doucement de haut en bas plusieurs fois. 
	 a. N’utilisez pas de vortex car cela pourrait endommager les acides nucléiques. 
5. Centrifugez brièvement pour vous assurer que tout le liquide se retrouve au fond de la fiole. 
6. �Aliquotez 10 µl du matériel réhydraté dans 5 nouveaux tubes de microcentrifugation étiquetés. Conservez les 

aliquotes à -20 °C ou moins. Ces tubes sont des tubes de réserve concentrés qui doivent être dilués davantage pour 
être utilisés dans des essais moléculaires. 

B. Dilution et utilisation 
Les instructions suivantes décrivent comment diluer davantage le matériau pour l’utiliser comme contrôle positif dans les 
tests moléculaires.

1. �Prélevez une aliquote du produit réhydraté. Si nécessaire, décongelez l’aliquote à 2 °C à 8 °C pendant 15 minutes 
et centrifugez brièvement.

2. �Ajoutez 90 μl de l’eau moléculaire fournie dans le tube contenant 10 μl du produit réhydraté. Mélangez délicatement 
en pipettant de haut en bas plusieurs fois.

3. �Utilisez le produit dilué comme réaction témoin positive et procédez selon le protocole approprié pour le test 
moléculaire utilisé. Le volume de réaction recommandé est de 5 µl de matériel dilué.

4. �Le matériau dilué restant peut être réfrigéré à une température de 2 °C à 8 °C et utilisé pendant 8 heures maximum. 
Ne recongelez pas le produit. 

CONSERVATION ET DATE DE PÉREMPTION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conservez le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N/E/RdRp/S Gene Targets) à une température comprise entre 2 °C et  
25 °C dans son emballage d’origine jusqu’à la date de péremption indiquée. Après avoir ouvert le sachet en aluminium, 
réhydratez et utilisez immédiatement. La stabilité en cours d’utilisation du produit dilué restant est de 8 heures à une 
température de 2 à 8 °C.

Le SARS-CoV-2 Synthetic RNA Pool (N N/E/RdRp/S Gene Targets) ne doit pas être utilisé en cas de :
•	 Conservation incorrecte
•	 Preuves d’exposition excessive à la chaleur ou à l’humidité
•	 Date de péremption dépassée
•	 Emballage endommagé

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Les concentrations cibles de chaque analyte sont spécifiques à la méthode et aux procédures d’essai de Microbiologics. 
Microbiologics garantit que chaque acide nucléique est présent et peut être amplifié, mais ne garantit pas les concentrations 
spécifiques des analytes. Chaque laboratoire doit établir sa propre gamme de valeurs acceptables pour son système 
de dosage, conformément à sa procédure/son programme interne d’assurance qualité. La réactivité des acides nucléiques, 
qui peut varier dans le temps, dépend de l’instrumentation du laboratoire, de la méthode de dosage, des procédures, 
de l’étalonnage ou du technicien. Les témoins moléculaires de Microbiologics ne sont pas des étalonneurs et ne doivent 
pas être utilisés pour l’étalonnage des tests ou comme matériau de référence absolu.
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RESTRICTIONS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ces produits sont des matériaux de contrôle non testés. Seules les séquences d’amorce et de sonde qui s’hybrident 
aux séquences d’acide nucléique du standard moléculaire Synthetic Helix Elite™ donneront lieu à une réaction positive. 
Le client est tenu de vérifier la performance de ce produit avec des instruments et des tests de son choix. En tant que 
fabricant de contrôles tiers, Microbiologics fournit des contrôles de qualité qui permettent une évaluation indépendante 
et impartiale des performances de tout instrument ou méthode. Bien qu’ils ne soient pas destinés à remplacer les matériaux 
de contrôle fournis par le fournisseur de l’essai/instrument, les matériaux de contrôle tiers doivent être pris en compte. 

ÉTAT MICROBIOLOGIQUE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ce produit consiste uniquement en des transcriptions subgénomiques synthétiques du génome du SARS-CoV-2. Ce type 
de matériau est non infectieux et inerte.

 LÉGENDE DES SYMBOLES

* Consulter les étiquettes des produits pour les symboles applicables.

Mandataire agréé dans la Communauté 
européenne Risque pour la santé

Code de lot Dispositif médical de diagnostic in vitro

Risques biologiques Fabricant 

Référence catalogue Contrôle négatif

Mise en garde Contrôle positif 

Marquage CE Quantité 

Consulter le mode d’emploi ou consulter 
le mode d’emploi électronique Numéro de téléphone

Contenu suffisant pour <n> tests Limites de température

Ne pas réutiliser Date limite d’utilisation

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 
Consulter le mode d’emploi Représentant autorisé de l’UE
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AVIS AUX ACHETEURS ——————————
L’achat de ce produit permet à l’acheteur de l’utiliser à des fins de recherche et de contrôle de la qualité. Aucun brevet 
général et aucune licence de toute sorte, autre que ce droit d’utilisation spécifique relevant de l’achat, ne sont accordés 
par la présente. Aucun autre droit n’est transmis expressément, implicitement ou par préclusion à d’autres brevets. En outre, 
l’achat de ce produit ne confère aucun droit de revente. 

Ce étalon moléculaire synthétique est conçu pour être utilisé comme contrôle positif dans les essais utilisant des 
tests d’amplification moléculaire où les séquences d’amorces et/ou de sondes s’hybrident suffisamment à l’étalon. 
La quantification du modèle peut varier selon le test ou la plateforme de l’instrument. 

Le logo Microbiologics et Helix Elite™ sont des marques déposées de Microbiologics, Inc.

SITE WEB ——————————
Consultez le site web, www.microbiologics.com, pour obtenir les renseignements techniques en vigueur et la disponibilité 
des produits.

BIBLIOGRAPHIE ——————————
•	 Microbiologics, Inc. (2021). Uses and advantages of synthetic RNA process controls for SARS‑CoV‑2 assays. Micro-

biologics Blog. https://blog.microbiologics.com/uses-and-advantages-of-synthetic-rna-process-controls-for-sars-cov-2-
assays/

Service à la clientèle
Tél : 320-253-1640
Numéro gratuit (É.-U.) : 800-599-2847
Courriel : info@microbiologics.com

ASSISTANCE  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 États-Unis
www.microbiologics.com

MediMark® Europe
11 rue Emile Zola
38100 Grenoble, France
Téléphone : 33 (0)4 76 86 43 22
Télécopie : 33 (0)4 76 17 19 82
Courriel : info@medimark-europe.com

Assistance technique
Tél. : 320-229-7045
Numéro gratuit (É.-U.) : 866-286-6691
Courriel : techsupport@microbiologics.com

Des exemplaires supplémentaires de cette notice peuvent être obtenus sur le site www.microbiologics.com ou en envoyant 
un courrier électronique à l’adresse suivante : info@microbiologics.com
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DIRECTIVES ILLUSTRÉES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chaque trousse comprend 1 flacon d’ARN synthétique et 1 flacon d’eau moléculaire.

Réhydratation

Dilution et utilisation

Ouvrez le sachet en aluminium 
et centrifugez le flacon avant d’ouvrir 
le flacon pour éviter la perte du 
produit séché.

Ajoutez 55 µl de l’eau 
moléculaire fournie 
dans la fiole.

Incubez le flacon à 2 °C à 8 °C 
pendant 15 minutes pour permettre 
une réhydratation complète.

Mélangez le produit 
hydraté en pipettant 
doucement de haut 
en bas plusieurs fois.

N’utilisez pas 
de vortex car 
cela pourrait 
endommager 
les acides 
nucléiques. 

Centrifugez brièvement pour vous 
assurer que tout le liquide se retrouve 
au fond de la fiole.

Aliquotez 10 µl du matériel 
réhydraté dans 5 nouveaux 
tubes de microcentrifugation 
étiquetés. Conservez les 
aliquotes à -20 °C ou moins. 

Ces tubes sont des tubes de 
réserve concentrés qui doivent 
être dilués davantage pour être 
utilisés dans des essais 
moléculaires. 

Prélevez une aliquote du produit 
réhydraté. Si nécessaire, décongelez 
l’aliquote à 2 °C à 8 °C pendant 
15 minutes et centrifugez brièvement.

Ajoutez 90 μl de 
l’eau moléculaire 
fournie dans le tube 
contenant 10 μl du 
produit réhydraté. 
Mélangez 
délicatement en 
pipettant de haut 
en bas plusieurs fois.

Utilisez le produit dilué 
comme réaction témoin 
positive et procédez 
selon le protocole 
approprié pour le test 
moléculaire utilisé. 
Le volume de réaction 
recommandé est de 
5 µl de matériel dilué.

Le matériau dilué restant peut 
être réfrigéré à une température 
de 2 °C à 8 °C et utilisé pendant 
8 heures maximum. Ne pas recongeler. 
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HISTORIQUE DES RÉVISIONS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Historique de publication

Révision Date Description du changement

A 27.SEP.2021 Version initiale

B 2025-08
Ajout de la section Bibliographie, mise à jour de l’adresse MediMark®, rempla-
cement du symbole EC Rep par EU Rep et suppression des informations sur la 

garantie.


